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ParaLens Advance Vorsichtsmaßnahmen/Fehlersuche 
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•  Nur das von QBC zum ParaLens Advance-System gelieferte 

Netzteil oder die Solarstromversorgung verwenden.

• Das ParaLens Advance-System auf keinen Fall öffnen. Der 

Filterarm und die Lichtquelle des ParaLens Advance enthalten 

KEINE wartbaren Kompnenten.

•  Das System vor der Reinigung/Lagerung abkühlen lassen.

•  Aufgrund der intensiven Lichtquelle bei eingeschaltetem Licht 

AUF KEINEN FALL in die untere Objektivöffnung blicken.

•  Das ParaLens als Laborinstrument behandeln.

•  Das ParaLens Advance bei Nichtgebrauch stets ausschalten.

•  Wenn die Probe nicht sichtbar ist, feststellen, ob die maximale 

Helligkeit eingestellt ist.

•  Bei weiteren Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an:

QBC Diagnostics 

200 Shadylane Drive

Philipsburg, PA 16866 U.S.A.

www.qbcdiagnostics.com

Telefon: +1-814-692-7661

Fax: +1-814-692-7662

















•  Das Mikroskop bei Nichtgebrauch stets mit der Schutzhülle abdecken.

•  Zur Reinigung der Objektive stets fusselfreies Optik-Papier verwenden. 

•  Das Immersionsöl direkt nach der Verwendung vom Objekttisch und 

dem 100x-Objektiv entfernen. Zur Reinigung des Objekttischs einen 

Alkoholtupfer, für das Objektiv jedoch ausschließlich Optik-Papier 

verwenden.

•  Für 20x- oder 40x-Objektive kein Immersionsöl verwenden. Diese 

Objektive sind nicht öldicht.

•  Zum Entfernen von Staub vom Nasenteil oder den Okularröhren einen 

Luftpinsel verwenden.

•  Entfernte Objektive stets in der Original-Kunststofftransportröhre 

aufbewahren. Das Objektiv zur Lagerung stets in den Deckel 

einschrauben und nicht lose in den Behälter 

fallen lassen.

QBC Diagnostics 

200 Shadylane Drive

Philipsburg, PA 16866 U.S.A.

www.qbcdiagnostics.com

Telefon: +1-814-692-7661

Fax: +1-814-692-7662

Vorbeugende Wartung Mikroskop
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QBC Diagnostics Inc. (hierin QBC Diagnostics Inc.) gewährleistet, 
dass das QBC ParaLens AdvanceTM bis ein (1) Jahr ab Lieferdatum 
von QBC Diagnostics Inc. frei von Material- und Herstellungsfehlern 
ist, vorausgesetzt, dass es unter Einhaltung der Anweisungen im 
Bedienhandbuch verwendet wird. QBC Diagnostics Inc. ersetzt 
oder repariert während dieses Zeitraums alle Teile, die es nach 
alleinigem Ermessen für defekt erachtet, vorausgesetzt, dass das 
ParaLens Advance keinem Missbrauch ausgesetzt war. Die hierin 
gewährte Garantie gilt nur für den Erstkunden und ist nicht auf 
nachfolgende Anwender des ParaLens Advance übertragbar.

QBC Diagnostics Inc. haftet nicht für Neben- oder Folgeschäden. 
QBC gewährt über die hierin gemachten Erklärungen hinaus keine 
sonstigen ausdrücklichen der stillschweigenden Gewährleistungen.

Beschränkte Garantie QBC ParaLens Advance
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Siehe Gebrauchanweisung

ISO: Medizinisches Gerät zur In-vitro-Diagnose

Vorsicht! Bitte die beiliegenden Dokumente lesen.

Hersteller:
QBC Diagnostics, Inc.

200 Shadylane Drive, Philipsburg, PA 16866 U.S.A.

+1-814-692-7661 

www.qbcdiagnostics.com

Autorisierter Vertreter in der Europäischen 
Gemeinschaft
Emergo Europe
Molenstraat 15, 2513 BH, The Hague, Niederlande

QBC und ParaLens Advance sind Marken von QBC Diagnostics Inc., © 2010-2011 QBC Diagnostics. Zum Patent angemeldet

18






